
(

LNDD MODE OP^RATOIRE
Codification : M-AN-08
Version : J

Date :27/02/2006

1/5

ANALYSES IMMUNOLOGIQUES SUR L'AXSYM

Obiet

Description du mode operatoire pour la recherche par immunofluorescence des homiones peptidiques LH el p-

II concerns touts pereonne impliquee dans les arralyses de depistage rapide et de verification.
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Documents cites

M-E-04 ;
M-V-13 ; M-TE-05 ; l-TE-03 ; [-C0NF-06 ; l-LEC-06 ;

f-LEC-06B ;
E-Remis-06

;
E-Remisconf-

01 ; l-M-11

An cours de Panalyse, rsnseigner renregistrement de suivi des aliquotes : E-TE^2C pour une analyse de

screening, E-TE-03G pour une analyse de v^rtfication.
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Contenu du mode operatoire

Toule personne utilisant I'AXSYM doit faire figurer a I'ecran son code op^rateur

:

^^^>JHANCE
QUALITY

- S61ectionner "F6 Niveau d'acc6s" LNDQ
' Saisir son code op6rateur.

- S^iectionner "Accepter"

Les dosages immunologiques de d4pistage rapide sont effectu^s sur les aliquotes ^hantiltons issus de la mise en

tube t-TE-^3.

Les dosages immunologiques de v^rincation sont effectu^s sur les aliquotes mis en tube seton hCONF-06.

Prealablement 6 toute analyse, s'assurer que la calibration et Ie contr6le joumalisrs de Tappareil ont ete effectuis

et validis selon les modes op6ratoires M-E-04 et M-V-1 3,

Les aliquotes du d6pistage rapide ne sonl sorlis de la chambre froide a 4°C que lorsque raulomate est pr6t.

Si ranalyse ne peut fitre effeduee dans un delai de 5 jours suivant la mise en lube, les aliquotes sont bouches el

places a -20-0 ; il seronl decongel4s selon Ie mode operatoire M-TE-05. Ces Stapes de congelation /

d6congelation sont consignees dans I'enregislremenl de suivi des aliquotes E-TE-02C.

La verification n'est commence© que lorsque I'automate est pr6t.
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